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PRZEMYSŁU Odczgnniki 
CHEMICZNEGO Siarczan żelazowo-amonow!} 

, 

,l. WST~P ch. cz. 
cz.d.a. 

/ cz. 

Grupakata,1ogowa X \lI ' 

chemicznie czysty, 
czysty do analizy, 

- czysty. 
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem ńormy jest 

siarczan żelazowo-amonowy ' stosowany jako od­
czynnik chemiczny. 

Siarczan żelazowo-amonowy ma: 
2.2. Przykład oznaczenia siarczanu żelazowo­

-amonowego chemicznie czystego: 
a) wzór chemiczny Fe(NH4)(S04h . 12H20, 
b) masę cząsteczkową - 482,195 (1972). 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować w zakresie produkcji i obrotu. 

SIARCZAN ZELAZOWO-AMONOWY ch.cz. 
BN -78/61'9,1..,1'5,6 / 

, , 

3. WYMAGANIA 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 
\ 

, 2.1. Gatunki. W zalezności od zawartości głów­
nego składnika i zanieczyszczeń w normie usta­
lono trzy gatunki siarczanu żelazowo-amonowego, 
oznaczone: 

3.1. "Wymagania ogólne. Siarczan żelazowo­

-amonowy powinien mieć postać jasnofioletowych 
(barwy ametystu) przezroczystych kryształó.w, 

, rozpuszczalnych w wodzie. , 

3.2. Wymagania chemiczne i fizyczne - wg 
tabl. 1. 

, 
Tablica 1 

Wymagania 

a), Z!lJwadlOść sd'a'l1Czanu żelaJwWiO-amonowego 
Fe(NH,)(SO,k!·.l2HlIiO• % 

b) ';;ubs,taJl1lcjii .nierozpUlSizczail!nYich w wodzie, Ofo, 
,więcej n,i!ż 

e) IPH 5iP,roeentOiw~ roztwOl'iU, me mnie,j n,iż 

d) ChlioI1ków (01-), Ofo, nie więcej niż 

e) Azotanów (N03:-), Ofo, -nie' więc,ej ni!ż 

f) Fosforanów (PO!-l, Ofo, nie więcej nii 

g) Zelaza (FeH), Ofo, lIlIie wnęcej n'ii; 

h) M!linga:nu (MnH), 0J0, llIie ~ęcej niż 

'i) Mietd~ (OuH), 0/o, me wlięcej niż 

j) Cynku (~nH), %, nie Włęcej niż 
, , 

nie 

, 

k) Met'ali 'alkal:ilcznyooh do m~ ziem alka/LLczn)'lch' 
(;j,aBro sli8ll'lOZaIIlY), %, nie wnęcej IlIiż 

$ - 7 SCSiZ 

ch.cz. 

99 -;- 101 

0,005 

1\3 

0,,0005 

0,005 

0,003 

O,OOił 

0,005 

0,002 

0,003 

0 ,025 , 

cZ.d.a. 

98 -;- ,10'1 

0,0:10 

1,3 

0,0010 

0,0'3 

0,006 

G,002 

0,01 

0,005 

0,005 

0.,050 

) 

) 

ZIg~os.zona przez Po1skie Odczynniki Chemkme 

,cz. 

96 

-0,G15 

nie :nooma,Li-zuje .się 

0.,0050 

0,.05 
-

nie nO["[l1a,lli'zuje' się 

O,OO~ 

nie Illorrnalii'zuje się 

0"Oil0 

, 0"Oi10 

0,200 

UstanolWi,ona przez D)"rekt'ora Pil'zedsiębiOTstwa ,PlI1ZelIllysŁowo-Handlowe~o Pr01skie OdezynniJki OhemkZlne 
dnia l g.ruooQ'cl 197r8 r. jaklO norma .obowiąZlUjąca od dnia l października 197'9 rr. 

(Dz. Norm. i MiCłJr nr 4.1:1979 poz. 27) 

( 

. 
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4. P AKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Siar_czan żelazowo-amonowy należy pakować, . 

przechowywać i transportować zgodnie z PN,...70/ 
C-8000l. 

Rodzaj opakowania: słoiki szklane z nakrętką 
z tworzywa sztucznego z polietylenową lub inną 
chemicznie odporną uszczelką lub podkładką 

tekturową chrpnioną folią polietylenową lub folią 
z innego tworzywa sztucznego. 

Masa opakowań netto: 100, 250, 500, 1000 g. 
Na życzenie odbiorców dopuszc,za s..ię inny ro­

dzaj i wielkość opakowania, jeżeli przeprowa­
dzone próby . wykażą, że zabezpiecza ono produkt 
w sposób nie gorszy niż wymienione opakowania 
i ma wymiary zgodne z zasadami systemu wy­
miarowego opakowań. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaj badań 
a) oznaczanie procentowej zawartości 

Fe(NH4)(S04h . 12H020 (3.2a), 
b) oznaczanie substancji nierozpusz.czalny.ch 

w wodzie (3.2b), 
c) oZJnaczanie pH 5-procentowego roztworu 

(3.2c), 
d) oznaczanie zawartości .chlorków (3.2d), 
e) oznaczanie zawartości azotanów (3.2e), 
f) oznaczanie zawartości fosforanów (3.2f), 
g) oznaczanie zawartości żelaza (3.2g), 
h) oznaczanie zawartości manganu (3.2h), 
i) oznaczanie zawartości miedzi (3.2i), 
j) oznaczanie zawartości cynku (3.2j), 
k) oznaczanie metali alkalicznych i metali ziem 

alkalkznych jako siarczany (3.2k). . 

5.2. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
odczynnika- ' cz.d.a. należy . stosować PN-70/ 
C-80047. Przy pobiera'rliu próbek odczynnika 
w gatunku cz. należy stosować wytyczne wg 
PN-67/C-04500 przyjmując: 

a) wielkość partii 500 kg, 
b) wielkość próbki pierwotnej 200 g, 
c) liczbę próbek jednostkowych wg tabl. 2, 

Tablica 2 

Lk~ba IOIPa1ko1wań Lirowa lPI'óbek 

. }edlnOiS,ilk1Qwych w partii j eKilrlJQSitkOiwYlch . 
. 

do 15 5 

16 -7- 25 7 

2,6 -7- 63 8 

64 -7- 100 . 9 

pQw~żej 100 10 -

. d) wielkość . próbki . ogólnej 
nowi wielkości próbki pierwotnej 
jednostkowych, 
. e) wielkość średniej próbki 

350 g. 
5.3. Opis badań 

równa Boczy­
i liczby próbek 

labora toryjnej: 

5.3.1. Oznaczanie zawartości siarczanu żelazo­

wo-amonowego (Fe(NH4)(S04)2 . 12H20) 

5.3.1.1. Odczynniki i roztwory 
a) Jodek potasowy cz.d.a." roztwór 20-procen-

towy. 
b) Kwas solny cz.d.a., roztwór 25-procentowy. 
c) Tiosiarczan sodowy cz.d.a., O,lN roztwór. 
d) Skrobia rozpuszczalna cz.d.a., roztwór 0,5-

-procentowy. 

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. Około 1,5000 g 
badanego siarczanu żelazowo-amonowego umieś­
cić wkoU~ie stoilkowej ze szlifem, pojemności 

250 cm3, rozpuścić w 80 cm3 wody i 10 cm3 

roztworu kwasu solnego, dodać 15 cm3 roztworu 
jodku potasowego, wymieszać i odstawić w ciemne 
miejsce. Po upływie 10 min mia:rec~ować roz­
tworem tiosiarczanu sodowego do odbarwienia 
roztworu, dodając pod koniec miareczkowania 
roztworu skrobi. ' 
Zawartość siarczanu żelazowo-amonowego (X) 

obliczyć w procentach wg wzoru 

V • 0,04822 . 100 
X = (1) 

m 
w którym: 

V - objętość ściśle O,lN 
siarczanu sodowego 
miareczkowania, cm3, 

roztworu tio­
zużytego do 

m odważka badanego siarczanu żela­

zowo-amonowego, g, 

0,04822 - ilość sia,rczanu żelazowo-amonowego 
odpowiadająca 1 cm3 ściśle O,lN 
roztworu tiosiarczanu sodowego, g. 

5.3.2. Oznaczanie zawartości substancji nieroz­
puszczalnych w wodzie. 50,00 g badanego siarcza­
nu żelazowo-amonowego rozpuścić w 200 cm3 

wody, następnie dodać -2 cm3 kwasu solnego (1,12). 
Roztwór przesączyć p~zez szklany tygiel do są­
czenia G wysuszony uprzednio do stałej masy 
w temperaturze 105 -:- 110°C. ' 

Pozostałość w tyglu przemyć 100 cm3 wody 
i wysuszyć w temperaturze 105 -:- 1l0oe do sta­
łej masy . 

Otrzymany roztwór dla odczynnika ch. cz . 
i cz.d.a. powinien być przezroczysty. 

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wo­
dzie (Xl) obliczyć w procentach wg wzoru · 

• X 
_ a· 100 • 

1- (2) 
50 

w którym: a - masa Wysuszonej pozostałości, g~ 
, 
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S.3.3. Oznaczanie pH S-procentowego roztworu. 
5,00 g badanego siarczanu żelazowo-amonowego 
roz,puścić w 95 cmS wody nie z,awierającej dwu­
tlenku węgla i wykąnać oznaczanie elektrome-
trycznie. . 

Badany siarczan żelazow?-amonowy odpowiada 
wymaganiom normy, jeżeli pH otrzymanego roz~ 
tworu nie będzie niższe niż 1,3 dla gatunku ch.cz. 
i cZ.d.a. , 

5.3.4. Oznaczanie zawartości chlorków (CI-) 
5.3.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) Amoniak cz.d.a., roztwory lO-procentowy 

i 0,5-procentowy. 
b) Kwas azotowy cz.d.a., roztwo'ry 25-procen­

towy i l-pr,ocentowy. 
c) p-Nitrofenol, 0,2-procentowy roztwór. 

~ . 
d) Azotan srebra cz.'Cl.a., O,lN roz:twor. 
e) Roztwór wzorcowy zawierający jony Cl­

przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony 
wodą, w stosunku 10:990. 1 cm3 rozcieńczonęgo 

roztworu wzorcowego zawiera ' 0,01 mg Cl-. 

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. 3,gO g badanego 
siarczanu żelazowo-amonowego umieścić w zlew­
ce pojemności 100 cro3, rozpuścić w 30 cm3 wody, 
ogrzać do wr.zenia i dodawać kroplami 10 em3 

lO-procentowego roztworu amoniaku. Gorącą 

mieszaninę przesączyć przez sączek przemyty 
uprzednio l-procentowym roztworem kwasu azo­
towego. Zlewkę i osad na sączku przemyć 0,5-pro­
centowym roztworem amoniaku, dwiema porcja­
mi po 5 cms i dołączyć do przesączu, do którego 
należy dodać kroplę roztworu p-nitrofenolu, zo­
bojętnić25-procentowym roztworem kwasu azo­
towego(około 0,5 cm3), oziębić i dopełnić wodą 

do objętości 60 cm3• Do 40 cm3 (2 g) otrzymanego 
roztworu dodać 2 cm3 25-procentQwego roztworu 
kwasu azotowego, l cms roztworu azotanu srebra 
i odstawić w ciemne miejsce. 

Badany siarczan żelazowo-amonowy odpowiada 
wymaganiom normy, jeżeli pOtwstała po upływie 
20 min opalizacja roztworu badanego nie będzie 
intensywniejsza od opalizacji , roztworu porów­
nawczego przygotowanego równoc,zeŚflie i zawie­
rającego w tej samej objętości: 

dla odczynn~ka ch.cz. 0,01 mg CI-, 
dla odczynnika cz.d.a. 0,02 mg CI-, ' 
dla odczynnika cz. 0,10 mg CI-

oraz 2 cms 25-procentowego 'roztworu kwasu azo­
towego i 1 cm3 roztworu azotanu srebra. ~ 

5.3.5. Oznaczanie zawartości azotanów (N03-) 

5.3.5.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 
C-04509 Oraz amoniak cz.d.a., roztwory lO-pro-
centowy i 5-procentowy. 

5.3.5.2; Wykonanie oznaczania. 0,50 g badanego 
siarczanu żelazowo-amonowego . ro~puścić 
w 10 cm3 wody, ogrzać do wrzenia i doda,wać 

kroplami" przy ciągłym mieszaniu, 2 cm3 lO-pro­
centowego roztworu amoniaku. Gorący roztwór 
przesączyć przez sączek uprzednio przemyty go­
rącą wodą· Osad na sączku przemyć trzykrotnie , 
0,5-procentowym roztworem amoniaku, porcjami 
3 -7- 5 cm3• Przesącz i wody 'z przemycia dopełnić 
wodą do objętości 50 cm3• 

5 cm3 otrzymanego roztworu (0,05 g) przenieść 
do kolby pojemności 50 cm3. Dalej oznaczanie 
wykonać wg PN-68/C-04509. 

Badany siarczan żelazowo-amonowy odpowiada 
wymaganiom normy, jeżeli powstałe po upływie 
5 min niebieskie zabarwienie roztworu badanego 
nie będzie słabsze niż zabarwienie roztworu po­
równawczego przygotowanego równocześnie i za­
wierającego w tej samej objętości te same ilości 
odczynników oraz: . 

OJ 

dla odczynnika ch. cz. - 0,0025 mg N03 - , 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,015 mg N03- , 

dla odczynnika cz. - 0,025 mg N03-. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości fosforanów (PO;-) 

5.3.6.1. Odczynniki i roztwol'y 
-

a) Molibdenian amonowy cz.d.a., 2,5-procento-
wy roztwór w 6N roztworze kwasu siarkowego, 
przygotowany w następujący sposób: 25,00 g 
molibdenianu amonowego rozpuścić w 700 cm3 

wody, do roztworu ostrożnie dodać 170 cm3 stężo­

nego kwasu siarkowego i dopełnić wodą do obję­
tości l dm3• 

b) Kwas siarkowy cz.d.a. (1,84) i 4N roztwór. 

c) Siarczyn sodowy bezwodny cz.d.a., 20-pro­
centowy roztwór (roztwór jest trwały w ciągu 

dwóch tygodni). 
d) Alkohol n-butylowy cz.d.a. 

e) Roztwór wzo.roowy zawierający jony PO!­
przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony 
wodą w stosunku 10:990. 1 cm3 rozcieńczonego 

roztworu wzorcowego zawiera 0,01 mg PO~- . 

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 1,00' g badanego 
siarczanu żelazowo-amonowego rozpuścić 
w 30 cm3 wody, dodać 2 cm3 4N rozt·wOTU kwasu 
sia,rkowego, 4 cm3 roztworu siarczynu sodowego 
ogrzać do wcr:zenia i utrzymywać w stanie wrzenia 
w ciągu 1 min. Roztwór powinien pozostać bez­
ba'rwny; jeżeli powstanie zielony odcień, dodać 
jeszcze trochę siarczynu sodowego i ogrzać, na­
tomiast gdy powstanie złocisty odcień, dodać 

kilka kropli 4N ra.ztworu kwasu siarkowego. 

Do gorącego badanego roztworu dodać, przy 
ciągłym mieszaniu, 8 cm3 rozt~oru molibdenianu 
amonowego i odsta.wiG na 15 min. Potem roztwór 
ochłodzić do temperatury pokojówej i ekstraho­
wać 10 cm3 alkoholu n-butylowego w rozdziela-:­
czu. Ekstrakcję, powtórzyć jeszcze raz z 5 .cm3 
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alkoholu n-butylowego. Ekstrakty zebrać do l~olby 

pojemności 25 cm3• 

Badany siarczan żelazowo-amonowy odpowiada 
wymaganiom normy, jeżeli zabarwienie badanego 
alkoholowego ekstraktu nie będzie intensywniej­
sze niż zaba:rwienie alkoholowego ekstraktu 
otrzymanego z roztworu porównawczego przygo­
towanego równocześnie i zawierającego w tej 
samej objętości: 

dla odczynnika ch. cz. - 0,015 mg PO!-, 
dla odczynnika cz.d.a. - 0,030 mg PO~-

oraz 0,5 badanego siarczapu żelazowo-amonowego 
i te same ilości odczynników. 

5.3.7. Oznaczania zawartości żelaza (Fe2+) 
5.3.7.1:" Odczynniki i roztwory 
a) Nadmanganian potasowy cz.d.a., 0,02N · roz­

twór świeżo przygotowany. 
b) Kwas fosforowy cz.d.a. 

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. 10,00 g badane­
go siarczanu żelazowo-amonowego umieścić 

w kolbie stożkowej pojemności 300 cm3, dodać 

150 cm3 kwasu fosforowego i mieszać do całko­
witego rozpuszczenia się substancji. Roztwór 
miareczkować z mikr obiurety roztworem nad­
manganianu potasowego do wystąpienia blado­
różowego zabarwienia utrzymującego się w ciągu 
30 s. 
Równocześnie zmiareczkować roztwór kontrol­

ny zawierający te same ilości wody i kwasu fosfo­
rowego. 
Zawartość żelaza (Xz) obliczyć w procentach 

. wg WZo1:U 

w którym: 

(F, - V, ) . 0,00112 . 100 
X,= (3) 

Vi - obj ętość ściśle 0,02N roztworu nad­
m anganianu potasowego zużytego 

do miareczkowania próbki badanej, 
cm 3 , 
obję tość ściśle 0,02N roztworu nad­
n~anga'Dianu potasowego zużytego 

do miareczkowania próbki kontrol-
. 3 neJ, cm , 

mi odważka badanego siarczanu żelazo-

0,00112 

wo-amonowego, g, 

ilość żelaza odpowiadająca 1 cm3 

ściśle 0,02N roztworu nadmangania-
nu potasowego, g. 

5.3.8. Oznaczanie zawartości manganu (Mn2+) 
5.3.8.1. Odczynnil{i i roztwory 
a) Nadsiarczan amonowy cz.d.a. 
b) Kwas azotowy cz.d.a. 
c) Kwas fosforowy cz.d.a . . 
d) Azotan srebra cz.d.a., O,lN roztwór. 
e) Roztwór w zorcowy zawierający jony Mn2+, 

przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony 

wodą w stosunku 10:990. 1 cm3 rozcieńczonego 

roztworu wzorcowego zawiera 0,01 mg Mn2+. 
f) Mieszanina kwasów, przygotowana w na­

stępujący sposób: 100 cm3 kwasu azotowego 
i 70 cm3 kwasu fosforowego wlać, ciągle miesza­
jąc, do 830 cm3 wody. Mieszaninę ogrzać do wrze­
nia, utrzymywać w stanie wrzenia ' w ciągu 

10 min, następnie oziębić. .,. 

5.3.8.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego 
siarczanu żelazowo-amonowego rozpuścić w kolbie 
pomiarowej pojemności 50 cm3 w 30 -;- 40 cm3 

wody, dodać 5 cm3 mieszaniny kwasów i dopełnić 
wodą do kreski. ' 

Do 4 cm3 otrzymanego roztworu (0,08 g) dodać 
15 cm3 mieszaniny kwasów, 0,2 g nadsiarczanu 
amonowego, 0,1 em3 roztworu azotanu srebra, 

~ 

ogrzewać w ciągu 10 min na wrzącej łaźni wodnej 
i oziębić. 

Badany siarczan żelazowo-amonowy odpowiada 
wymaganiom normy, jeżeli powstałe po tym cza­
sie zabarwienie badanego roztworu nie będzie 

intensywniejsze niż zabarwienie roztworu porów­
nawczego przygotowanego równocześnie i zawie­
rającego w takiej samej objętości te same ilości 
odczynników oraz: 

dla odczynnika ch.cz. - 0,004 mg Mn2+, 
dla odczynnikacz.d.a. - 0,008 mg Mn2+. 

5.3.9. Oznaczanie zawartości miedzi (Cu2+) 
5.3.9.1. Aparatura i przyrządy wg PN-68/ 

C-04538, p. 2.3. 

5.3.9.2. Odczynniki i roztwory wg PN-68/ 
C-04538, p. 2.4. 

5.3.9.3. Przygotowanie krzywej wzorcowej 
\'V'g P N-68/C-04538, p. 2.5.1. 

5.3.9.4. Wykonanie oznaczani~ . 1,00 g badanego 
siar czanu żelazowo-amonowego rozpuścić w wodzie 
w kolbie pomiarowej pojemności 100 cm', dodać 
10 cm3 roztworu kwasu solnego i dopełnić wodą 
do kreski. 

Do 10 cm 3 (0,1 g) otrzymanego roztworu dodać 
• 10 cm 3 r oztworu chlorowodorku hydroksyloaminy 

i utrzymywać w stanie wrzenia w ciągu 2 min 
(roztwól' powinien odbarwić się). Roztwór oziębić, 
przenieść do rozdzielacza pojemności 100 cm3 

i wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04538, p. 2.5.3. 
Po zmierzeniu absorbancji roztworu, posługując 

się krzywą wzorcową, obliczyć zawartość miedzi 
w badanym roztworze. 

Przy wizualnym zakończenitJ. oznaczania bada­
ny siarczan żelazowo-amonowy odpowiada wyma­
ganiom normy, jeżeli powstałe po 5 min zabar­
wierAe badanego roztwor~ nie będzie intensyw­
niejsze od zabarwieąia roztworu porównawczego 
przygotowanego równoczesme 1 zawierającego 

w tej samej objętości: 
dla odczynnika ch.cz. - 0,002 mg Cu2+, 



dla odczynnika cź.d.a - 0,005 mg Cu2' : , 

dla odczynnika cz. - 0,010 mg Cu2+ 
l te same ilości odczynników. 

5.3.10. Oznaczanie zawartości cynku (Zn2+) 

5.3.10.1. Aparatura 
a) Spektrofotometr absorpcji atomowej ' z kom­

pletnym wyposażeniem. 
b) Lampa cynkowa z katodą wnękową. 
c) Palnik acetylenowy ze s~czeliną długości 

10 cm. 

5.3.10.2. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas azotowy cz.d.a. (1,15). 
b) Kwas azotowy cz.d.a., O,OOlN roztwór. 
c) Roztwór wzoroowy zawierający jony Zn2+ 

przygotowany w następujący sposób: ro~puścić 

w 1,2446 g ZnO (złota pieczęć) w 10 cm3 roztworu 
kwasu azotowego (1,15), przenieść ilościo,wo do 
kolby pomiarowej pojemności 1 dm3, uzupełnić 
wodą do kreski i wym!eszać. Otrzymany roztwór 
:rozcieńczyć w stosunku 1:99 O,OOlN roztworem 
kwasu aZQtowego. 1 cm3 ro,zcieńczonego rozt'woru 
wzorcowego zawiera 1· 10- 5 g Zn2+. 

5.3.10.3. Przygotowanie krzywej wzorcowej. Do 
pięciu kolb pomiarowych pojemności 100 cm3 

wprowadzić kolejno: 2, 4, 6, 8 oraz 10 cm3 roz­
cieńczone,go roztworu wzorcowego cynku i uzu­
pełnić obj ętość roztworów O,OOlN roztworem 
kwasu azotowego do kj,reski. Otrzymane roztwory 
zawierają kolejno g/cm3 Zn2+: 2 '10- 7, 4 '10-7, 

6 '10- 7, 8.10-7 i 1.10-6• Postępując zgodnie z in­
strukcją obsługi ' spektrofotometru absorpcji ato­
mowej wprowadzić kolejno do pło:mienia palnika 
przygotowane ro-ztwory wzorcowe. Zmierzyć 

absorpcję roztworów dla odpowiednich stężeń 

cynku i z otrzymanych pomiarów sporządzić 

krzywą wzorcową zaleŻlności absorpcji od śtężenia 
cynku. Przy pracy na spektrofotometr-ze absorpcji 
atomowej Pye Unkam SP90A ustalić następujące 
warunki pomiaru: 

przepływ powietrza 
przepływ acetylenu 
długość fali 
szerokość szczeliny 
natężenie prądu lampy 
wysokość palnika 
w~mocnienie, ekspansję 

na optymalne warunki 
obsługi spektrofotometru. 

- 5 l/min, 
1,1 l/min, 

- 213,9 mm, 
0,10 mm, 

- 8 mA, 
- 8 mm, 

i stałą czasową ustalić 
zgodnie z instrukcją 

5.3.10.4. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane­
go siarczanu żelazowo-amonowego rozpuścić 

w wodzie i uzupełnić do kreski w kolbie pomia­
rowej pojemności 100 cm3• 

5 

Ot:rzymany roztwór wprowadzić do płomienia 
palnika w , warunkach identycznych, jak ~rzy 

otrzymaniu krzywej . wz?rcowej i odczytać 
absorpcję. W przypadku uzyskania absorpcji po­
wyżej krzywej w~orcowej należy badany roztwór 
odpowiednio rozcieńczyć. 

Stężenie cynku w badanym roztworze odczytać 
z krzywej wzorcqwej. 

Zawartość cynku w badanym siarczanie żela­

zowo-amonowym (X3) obliczyć w procentach wg 
' wzoru 

Xa = _c~' ..:,.V:?-3 _. ~lO.::.:O=- (4) 

w którym: 
c - stężenie cynku w badanym roztworze 

odczytane z krzywej wzo'rcowej, g/cm3, 

V 3 - objętość roztworu próbki pr,zygotowanej 
do pomiaru, cm3, 

m2 - odważka badanego siarczanu żelazowo­

-amonowego, g. 

5.3.11. Oznaczanie zawartości soli metali alka-
'" licznych i metali ziem alkalicznych 

5.3.11.1. Odczynniki i roztwory 
~ 

a) Amoniak cz.d.a., lO-procentowy roztwór nie 
zawierający dwutlenku węgla. 

b) Siarczek amonowy cz.d.a., lO-procentowy 
r,oztwór nie zawierający dwutlenku węgla . . 

5.3.11.2. Wykonanie oznaczania. 10,00 g bada­
nego siarczanu żelazowo-amonowego rozpuścić 

w 100 cm3 wody. Roztwór ogrzać do wrzenia 
i dodać rozt'woru amoniaku do całkowi tego strące­
nia osadu. Po oziębieniu dodać 0,5 cm3 roztwo,ru 
siarcz-ku amonowego, dopełnić wodą do objętości 
200 cm3 i po odstaniu osadu odsączyć. 100 cm3 

(5,00 g) przesączu odparować do sucha na łaźni 
wodnej, wysuszyć w suszarce i przeprażyć do 
całkowitego usunięcia soli amonowych. Do pozo­
stałości dodać trzJ'lkrotnie 3 cm3 wody i odparo­
wać za każdym razem do sucha na łaźni wodnej. 
Następnie dodać 20 cm3 gorącej wody i roztwór 
przesączyć do zważ'onej parownicy. 

Przesącz odparować do sucha i pozostałość wy­
prażyć ostrożnie w temperaturze 600 -7- 700°C do 
stałej masy. 

Zawartość soli metali alkalicznych i metali 
ziem alkalicznych (X4) Qbliczyć w procentach 
wg wzoru 

w którym: 

a, . 100 X,= 

I 

al - masa wyprażonej pozostałości, g, 
m3 odważka badanej substancji, g. 

(5) 

KONIEC 
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6 Lnform.acje dodatdrowe dOI BN-78/6.191-156 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Przedsiębiorstwo 

PrzemYlSłowo-HandlOwe Polskie Odcz)'lIllIllillci Chemiczne, , 
Gliwice. 

2. Istotne zmiany w stosunku .do PN/C-800S7 

a) 'W1ProwadWlIlJo gatunek oh.c.z., 

15) WlPrQWadJOOIliO oznaJczaJnia: pH 5.,procenrowego roz­
tworu, aZOltaJnów,fOSlforaJnów i manganu w gatunkach 
ch.,az. i oz.d.a.; 

c) ZJm:i.Emiono metody baJdań zaiwar<tOOoi s~aloozaJnu że­

la'7lOWIO-aa1lonOlwego, chliOrków, żelaza, miedzi i czy.nku., 

d) dostQsowaJno wymagaJnia i metody badań do zale-• 
cel!1ia RWPG PC 4274-73. 

DOItydwzaJS Qbowiązująca PN/C~8Q037 wstaje unieważ­
niona . z dJnIiem 1 paźdizJiernika 19'79 r. 

, 

3. Normy związane 
PN-68/C-04509 Al!1aibiza chemiczna. O:zmalozaJnie małych 

zaiwaJIltośoi azOltaJnów w bezba,rWll1y·ch roztworach me­
todą kOilorymetrYlczną 

PN -68/C-04538 Ana'1izachernkzna. O.:z.naczaJnie małych 

,zaJwar:tości miedzi 
PN-67/C-0450.0 Produ~y chemiczne. Wytyczne pObierania 

d p!1Zygotowywania próbek 
PN-68/C-G6500 Anali'za chemiczna. Pr1ZygoWlW.anie Qd­

cZYln[lJiikó1w, rozt,wor6\w pomooniczy,ch oraz roz1iworÓiW 
do koloryme1iriU i nefel<ometr:ii 

PN -70/C-8000 1 Odczynn'iki. Pakowanie, przechowy;waJnie 
li transport 

PN-70/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobierania próbek 
,i przygotowania śr:edniej próllki laborał.oryjnej 

; 

4. Zalecenia międzynarodowe. Norma jest wdrożeniem 
zalecenia nomnaLizscyjne.go RWPG PC 1277-73 PeaKTHBhT. 

KBaCUhT JKeJIeaO-aMMoHHil.HhTC (JKeJIeao III aMoHHJl: cepHO­
KHCJIhlA) 
5. Symbol wg SWW 
ch.C1Z. 1331-43, 
oZ.d.a. 1331-11, 
oz. 1331-42. 


